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ABSTRACT
Background: Molecular diagnostic is an emerging diagnostic method in 
personalized medicine/dentistry era. Usually, it uses nucleic acid amplification 
method to detect various diseases. PCR is conventional nucleic acid amplification 
method. However, due to an urgency in infectious diseases’ diagnotic method, 
scientists developed LAMP as new nucleic acid amplification method. 
Discussion: There are various experiments used to develop LAMP as infectious 
diseases diagnostic method compared to PCR. The results are LAMP more 
sensitive, specific, rapid, and inexpensive than PCR.
Conclusion: Both PCR and LAMP can be used as molecular diagnostic tools. 
LAMP prefer to used as infectious disease diagnostic method in poor and 
developing countries.
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PENDAHULUAN
Asam Deoksiribonukleat (DNA) merupakan 
materi genetik yang membawa informasi 
genetik bagi seluruh makhluk hidup. DNA terdiri 
atas bagian yang mengkode genetik (ekson), 
bagian yang tidak mengkode genetik (intron) 
dan bagian yang mengatur regulasi genetik 1. 
Karena fungsinya yang membawa informasi 
genetik, DNA sangat berguna dalam identifikasi 
penyakit infeksius, kanker, kelainan genetik 2, 
bahkan forensik 3. Setelah tiga belas tahun lalu, 
Human Genome Project berhasil mencatat 
peranan gen-gen pada genom manusia, kini 
dunia medis memasuki era farmakogenomik4,5 
untuk tercapainya personalized medicine6. 
Pengobatan akan lebih tepat sasaran jika 
mengacu pada diagnosis molekuler7. 
Diagnosis molekuler merupakan metode 
diagnosis yang bertujuan untuk memahami 
mekanisme molekuler suatu penyakit 
pada setiap individu pasien (personalized 
medicine/dentistry). Metode ini akan sangat 
menguntungkan dalam peningkatan keamanan 
penghantaran obat dan keefektivan terapi 
pada berbagai penyakit di masa mendatang8. 
Peranan diagnostik molekuler dalam 
personalized medicine mencakup aspek-
aspek berikut ini 8:
1. Deteksi dini dan pemilihan metode 
pengobatan yang aman dan efektif 
berdasarkan diagnosik molekuler
2. Integrasi antara diagnostik molekuler 
dengan terapi
3. Pemantauan terapi serta penentuan 
prognosis
Salah satu teknik identifikasi molekuler 
yang dapat digunakan sebagai sarana 
diagnosis penyakit adalah teknik amplifikasi 
DNA. Teknik ini mampu melipatnggandakan 
untai DNA sampel sehingga dapat dianalisis 
dengan lebih jelas. Sejak awal ditemukannya, 
teknik amplifikasi DNA yang digunakan adalah 
Polymerase Chain Reaction (PCR) 9. Teknik 
PCR dinilai memiliki cukup banyak keunggulan 
dalam mendiagnosis penyakit, namun teknik 
ini juga memiliki beberapa kekurangan. Oleh 
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karena itu, beberapa peneliti mengeksplorasi 
teknik amplifikasi DNA lebih lanjut, sehingga 
mereka menemukan metode amplifikasi 
yang disebut Loop-mediated Isothermal 
Amplification (LAMP)7. Baik PCR maupun 
LAMP, masing-masing memiliki kelebihan dan 
kekurangan dalam penggunaannya. Artikel ini 
akan mengulas mengenai perbedaan prinsip 
kerja, kelebihan, kekurangan, dan aplikasi 
teknik PCR dan LAMP sebagai metode 
diagnostik molekuler.
Polymerase Chain Reaction (PCR)
PCR dikembangkan pada tahun 1984 
oleh seorang biokimiawan bernama Kary 
Mullis2. PCR atau reaksi berantai polimerase 
adalah suatu metode enzimatis dalam bidang 
biologi molekuler yang bertujuan untuk 
melipatgandakan secara eksponensial suatu 
sekuen nukleotida tertentu dengan jumlah 
kelipatan ribuan hingga jutaan salinan secara 
in vitro 2,10. Ketika awal perkembangannya, 
metode ini hanya digunakan sebagai 
metode untuk melipatgandakan DNA. 
Kemudian, metode ini dikembangkan untuk 
melipatgandakan dan melakukan kuantitasi 
molekul mRNA 10.
Proses PCR merupakan proses siklus yang 
berulang meliputi tahap denaturasi, pemisahan 
kedua untai DNA pada temperatur tinggi. DNA 
akan terdenaturasi pada temperatur 90 hingga 
97 ºC 2. Pada teknik PCR, denaturasi optimum 
terjadi pada temperatur 95ºC selama 30 detik; 
annealing, tahap penempelan primer pada pita 
DNA yang sesuai, pada suhu 55 hingga 60ºC 
selama 30 detik; dan ekstensi oleh enzim DNA 
polimerase pada suhu 72ºC dalam waktu yang 
disesuaikan dengan panjang atau pendeknya 
ukuran DNA yang diharapkan sebagai produk 
amplifikasi11. Umumnya, waktu yang digunakan 
untuk ekstensi DNA pada PCR yaitu 2 – 3 
menit 2. 
Enzim DNA polimerase yang digunakan 
dalam tahap ekstensi adalah Taq DNA 
polimerase. Enzim ini diisolasi dari 
bakteri Thermus aquaticus BM (Taq) dan 
dikembangkan pada tahun 1988. Thermus 
aquaticus BM merupakan strain yang tidak 
memiliki endonuklease restriksi Taq1. Taq 
DNA polimerase tersusun dari satu rantai 
polipeptida yang memiliki berat molekul kurang 
lebih 95 kD. Enzim ini memiliki kemampuan 
polimerisasi DNA yang sangat tinggi, namun 
tidak memiliki aktivitas eksonuklease 3’ ke 5’. 
Taq polimerase paling aktif pada pH 9 10. Enzim 
Taq DNA polimerase mampu tahan sampai 
suhu mendidih 100ºC, dan aktivitas optimalnya 
dapat berlangsung pada suhu 92-95ºC 10,11. 
Seperti halnya pada replikasi DNA, enzim DNA 
polimerase mensintesis DNA dengan arah dari 
ujung 5’ ke ujung 3’ 12
Terdapat beberapa faktor yang dapat 
menentukan tingkat keberhasilan teknik 
amplifikasi DNA menggunakan PCR. Faktor-
faktor itu antara lain deoksiribonukleotida 
triphosphat (dNTP); oligonukleotida primer; 
DNA cetakan (template); komposisis larutan 
buffer; jumlah siklus reaksi; enzim yang 
digunakan; dan faktor teknis dan non-teknis 
lainnya, seperti kontaminasi. PCR memiliki 
keunggulan yaitu mampu melipatgandakan 
suatu fragmen DNA sehingga mencapai 109 
kali lipat. Oleh karena itu, adanya kontaminasi 
dalam jumlah sangat sedikit sekalipun dapat 
mengakibatkan terjadinya kesalahan dengan 
menghasilkan produk amplifikasi yang tidak 
diharapkan 10. Amplikon, atau hasil amplifikasi 
DNA dengan PCR dapat dilihat setelah 
melalui teknik elektroforesis. DNA amplikon 
diberi pewarnaan dengan ethidium bromida 
yang akan berfluoresens ketika dipaparkan 
pada sinar UV level medium dengan panjang 
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gelombang 300nm dari UV transilluminator12.
Loop-mediated Isothermal Amplification 
(LAMP)
Loop-mediated Isothermal Amplification 
(LAMP) adalah metode amplifikasi asam nukleat 
yang baru dan efektif berdasarkan pada prinsip 
aktivitas pemindahan untai asam nukleat yang 
mengamplifikasi beberapa salinan DNA target 
dengan spesifisitas, efisiensi, dan kecepatan 
tinggi dalam kondisi isotermal. Reaksi siklus 
pada LAMP dapat menghasilkan akumulasi 
salinan DNA target sebanyak 109 hingga 1010 
kali lipat dalam kurang dari satu jam 13. Teknik 
LAMP dikembangkan pertama kali oleh Notomi 
et al. pada tahun 2000 menggunakan suatu 
DNA polimerase dan 4 macam primer (2 inner 
dan 2 outer) 7,14. Primer-primer inner terdiri dari 
forward inner primer (FIB) dan backward inner 
primer (BIP). Keduanya mengandung sekuens 
berbeda yang sesuai dengan sekuens sense 
dan antisense DNA target (template). FIP 
berperan sebagai primer pada tahap awal, 
sedangkan BIP berperan sebagai self-primer 
pada tahap selanjutnya. Sementara itu, yang 
disebut primer-primer outer adalah primer 
F3 dan B3 13,14. Pengembangan teknik ini 
didasarkan pada urgensi metode amplifikasi 
yang cepat, sensitif, spesifik, dan murah untuk 
diagnosis patogen penyakit infeksius 13. 
Dua tahun kemudian, Nagamine et al. 
mengembangkan teknik LAMP menjadi lebih 
cepat dibandingkan sebelumnya. Teknik ini 
sebagian besar masih sama dengan LAMP 
konvensional, dengan penambahan primer-
primer loop yang dapat berikatan pada sisi 
stem-loops. Stem-loops tidak dapat diakses 
oleh primer-primer inner. Aplikasi dari primer-
primer loop tersebut mampu mereduksi waktu 
reaksi LAMP hingga separuh dari waktu reaksi 
teknik LAMP konvensional 7.
Mekanisme reaksi amplifikasi LAMP 
antara lain produksi material awal, siklus 
amplifikasi, dan resiklus 13,15.  Berbeda 
dengan metode PCR, enzim polimerase DNA 
pada LAMP menggunakan Bst polimerase. 
Enzim ini diproduksi dari bakteri Bacillus 
stearothermophilus. B. stearothermophilus 
merupakan bakteri thermofilik. Enzim Bst DNA 
polimerase dapat mencapai aktivitas optimal 
pada suhu 65ºC 16. Oleh karena itu, ukuran dan 
sekuens primer-primer yang digunakan telah 
diseleksi sehingga nilai melting temperature 
(Tm) yang digunakan antara 60 hingga 65°C. 
Suhu ini disesuaikan dengan suhu optimal 
enzim Bst polimerase 13.
Sampel pada metode LAMP ini dapat 
diperoleh dari sampel asal tanpa tahapan 
isolasi dan purifikasi DNA terlebih dulu 7. 
Sampel-sampel yang berasal dari pasien, 
sampel makanan terinfeksi termasuk jus buah 
dan berbagai tipe minuman lainnya, sampel 
sputum, urin, serta sampel lapangan yang 
diperoleh dari Pusat Kesehatan Masyarakat 
(Puskesmas) dapat langsung digunakan untuk 
mendeteksi patogen. Beberapa metode dapat 
digunakan untuk memperoleh ekstrak template 
DNA dalam proses LAMP. Metode-metode 
tersebut bervariasi tergantung pada sumber 
sampel dan pilihan antara DNA atau RNA yang 
diperlukan dalam prosedur selanjutnya. 
Perangkat kit komersial dengan kolom 
khusus merupakan perangkat yang paling 
sering digunakan untuk ekstraksi template dari 
kultur sel mikrobia, kultur jaringan hewan, dan 
tumbuhan inang secara langsung 13. Qiao et 
al.16 telah berhasil mengekstrak DNA Bacillus 
anthracis dengan merebus bakteri pada suhu 
antara 95°C hingga 100°C selama 30 menit di 
dalam air steril. Mereka menemukan bahwa 
sampel yang diperoleh telah cukup untuk 
reaksi LAMP. Sebaliknya, Hatano et al.17 
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mengaplikasikan metode fenol dan kloroform 
untuk ekstraksi DNA dari Bacillus anthracis. 
Grab et al 18  menambahkan deterjen pada 
sampel klinis seperti darah dan cairan 
serebrospinal untuk meningkatkan sensitivitas 
deteksi infeksi tripanosomiasis dengan 
metode LAMP. Mikita et al. 19 mengembangkan 
metode boil-LAMP langsung untuk deteksi 
infeksi cutaneous leishmaniasis. Sriworarat et 
al. 20 juga menggunakan metode boil-LAMP 
langsung untuk mendeteksi infeksi Leishmania 
dari sampel klinis seperti darah, saliva, atau 
jaringan biopsi yang dikoleksi dari pasien 
dengan kutaneus dan visceral leishmaniasis. 
Sampel direbus selama 10 menit, kemudian 
secara langsung direaksikan dengan LAMP 
tanpa purifikasi DNA. Metode yang digunakan 
oleh Mikita et al. dan Sriworarat et al. 
menggunakan DNA kasar, namun terbukti 
tidak mempengaruhi hasil 7.
Berbeda dengan PCR, LAMP tidak harus 
menggunakan proses elektroforesis atau 
proses tertentu untuk mengamati reaksi positif 
hasil identifikasinya. Selain menggunakan gel 
elektroforesis dan UV-transilluminator, hasil 
amplifikasi LAMP dapat diamati menggunakan 
mata telanjang. Teknisnya, hasil amplifikasi 
LAMP diberi penambahan pewarna SYBR 
Green I ke dalam tabung reaksi LAMP. Selain itu, 
hasil amplifikasi yang telah diberi penambahan 
warna dengan SYBR Green maupun picogreen 
dapat diamati menggunakan Real Time PCR 
atau alat fluorometer sejenis. Cara terakhir 
adalah penambahan hydroxyl-napthol blue, 
sebagai chelating agent yang menghasilkan 
warna dikarenakan adanya perubahan pada 
konsentrasi Mg+. Metode ini menghasilkan 
amplikon yang dapat diamati menggunakan 
spektrofotometer 13. 
DISKUSI
Hasil komparasi PCR dan LAMP pada 
Beberapa Penelitian
LAMP merupakan metode diagnostik 
yang dikembangkan untuk penyakit-penyakit 
infeksius. Oleh karena itu, materi asam nukleat 
yang sering dipergunakan adalah DNA dan 
RNA. Seperti pada RT-PCR, LAMP memiliki 
metode khusus untuk menganalisis RNA, yaitu 
RT-LAMP (Reverse Transcriptase LAMP) 6,21. 
LAMP juga dapat menganalisis asam nukleat 
secara kuantitatif seperti Real Time PCR (ReT-
PCR), menggunakan Real Time LAMP (ReT-
LAMP) 6,22.
Berbagai penelitian telah dilakukan untuk 
menguji efektifitas antara metode PCR dan 
LAMP. Beberapa penelitian tersebut, antara 
lain:
1. Wang et al. 17 telah menguji metode 
LAMP untuk mendeteksi berbagai 
spesies Arcobacter dan Campylobacter 
menggunakan sampel DNA. Penelitian 
ini menunjukkan bahwa LAMP mampu 
10 hingga 1000 kali lipat lebih sensitif 
dibandingkan multiplex PCR. Sementara 
itu, hasil deteksi menggunakan PCR 
menunjukkan adanya reaksi silang antara 
spesies Campylobacter. 
2. Moslemi et al 18  membandingkan 
diagnostik PCR dan LAMP menggunakan 
virus Hepatitis B (HBV) dari sampel serum 
pasien. Dari sejumlah 104 HBV yang 
dianalisis, PCR mendeteksi 95 kasus 
positif HBV, sedangkan LAMP mendeteksi 
101 kasus positif HBV. PCR mendeteksi 
bahwa 9 kasus negatif, namun pada LAMP 
6 kasus tersebut positif. PCR dan LAMP 
mendeteksi 3 kasus yang sama sebagai 
kasus negatif HBV. 
3. Dinzouna-Boutamba et al.19 meneliti 
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Plasmodium vivax, penyebab malaria, 
menggunakan sampel darah 177 orang 
anggota militer Republik Korea. Target 
analisis adalah gen α-tubulin. Metode 
LAMP dibandingkan dengan nested PCR, 
mikroskopi, dan rapid diagnostic test 
(RDTs) dengan prinsip imunokromatografi. 
Hasil penelitian tersebut menunjukkan 
bahwa LAMP mampu mendeteksi 100 
salinan gen α-tubulin per reaksi dalam 
waktu 50 menit. Hasil ini lebih sensitif 
dibandingkan metode lainnya. 
4. Dong et al.20 meneliti metode 
diagnostik untuk Klebsiella pneumoniae 
menggunakan LAMP. Penelitian ini 
membandingkan LAMP dengan PCR dan 
metode-metode diagnostik lainnya. Target 
deteksi yang digunakan adalah gen rcsA 
dari K. pneumoniaein dengan sampel 
berasal dari ICU tiga rumah sakit yang 
berbeda di Beijing. Hasil analisis yang 
diperoleh, LAMP 100 kali lebih sensitif 
dibandingkan PCR. Selain itu, dari 30 
sampel non- K. pneumoniaein yang ikut 
diujikan seluruhnya terdeteksi negatif 
menggunakan LAMP. 
5. Jaianand et al.21 meneliti metode deteksi 
virus Chikungunya (CHIKV) menggunakan 
metode RT-LAMP. Gen yang menjadi 
target adalah gen E1. Hasil deteksi telah 
dapat diamati dalam waktu kurang dari 1 
jam. RT-LAMP menunjukkan hasil 10 kali 
lipat lebih sensitif dibandingkan RT-PCR 
dengan limit deteksi 0,1 PFU virus. 
6. Raele et al.22 membandingkan metode 
diagnosis menggunakan ReT-PCR dan 
ReT-LAMP untuk mendeteksi Dirofilariasis 
repens. Hasil yang diperoleh adalah ReT-
LAMP mampu mendeteksi 50 salinan gen 
COI per μl yang lebih spesifik dibandingkan 
ReT-PCR. 
7. Rivera et al. 23 menguji metode LAMP 
untuk mendeteksi Entamoeba histolytica 
agen penyebab amebiasis dengan gen 
target yaitu gen hemolisin HLY6. Hasil 
LAMP yang dibandingkan dengan nested 
PCR yaitu LAMP tidak mendeteksi gen 
pada seluruh kontrol negatif menggunakan 
spesies parasit berbeda yang memiliki 
morfologi serupa. 
8. Saito et al.24 mengembangkan dan 
mengevaluasi metode LAMP untuk 
deteksi cepat Mycoplasma pneumoniae 
menggunakan nasofaringeal swab dari 
pasien atau individu sehat dibandingkan 
dengan ReT-PCR. Pada LAMP, tidak 
terdapat reaksi silang dan spesifik 
mendeteksi sekuens M. Pneumoniae. 
Keakuratan reaksi LAMP tersebut 
dikonfirmasi menggunakan analisis 
endonuklease restriksi. 
9. Meng et al.25 menguji metode LAMP 
untuk mendeteksi giant salamander 
(Andrias davidianus) iridovirus (GSIV) 
yang merupakan patogen infeksius 
penyebab penyakit severe hemorrhagic 
dan penyebab angka kematian yang tinggi 
pada A. davidianus. Hasil yang diperoleh 
adalah LAMP 10 kali lipat lebih sensitif dan 
spesifik dibandingkan nested PCR. Metode 
LAMP mampu mendeteksi virus tersebut 
dalam konsentrasi sampel 0,01 pg/µL.
10. Wang et al.26 menunjukkan bahwa 
sensitivitas LAMP dapat menghasilkan 
positif palsu ketika dibandingkan dengan 
metode kit komersial.
Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, 
metode LAMP terbukti lebih spesifik dan 
sensitif dibandingkan dengan metode PCR. 
Selain itu, karena LAMP menggunakan suhu 
isotermal, maka metode ini tidak membutuhkan 
mesin thermocycler yang mahal. LAMP juga 
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tidak memerlukan tahap isolasi dan purifikasi 
DNA seperti pada PCR, sehingga metode ini 
dapat lebih praktis dan efisien waktu. Metode 
LAMP sangat menjanjikan untuk diaplikasikan 
sebagai metode diagnosis penyakit infeksius 
di negara miskin dan berkembang. 
KESIMPULAN
 PCR dan LAMP merupakan teknik 
amplifikasi DNA yang dapat digunakan 
sebagai metode identifikasi dalam diagnosis 
molekuler. Baik PCR maupun LAMP, masing-
masing memiliki kelebihan dan kekurangan. 
LAMP dapat digunakan sebagai alternatif 
diagnosis molekuler yang lebih sensitif, efisien, 
dan murah untuk mengidentifikasi penyakit 
infeksius dan patogennya.
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